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INTRODUCAO
Caro Cliente:

- Ao Receber sua Cadeira, verifique na ordem de Fabricagdo que originou seu pedido se estdo contidos todos os
itens solicitados, assim como opcionais adquiridos.

Estamos contentes por vocé ter escolhido um modelo de cadeira de rodas da SMART para comprar sua
cadeira de rodas.

Este Manual do usudrio contém varias sugestdes para o correto uso da sua cadeira de rodas.

Por aqui vamos manté-lo atualizado quanto ao desenvolvimento de nossos produtos. E

quando for necessario substituir pegas e acessorios ou para responder as suas perguntas

sobre a cadeira de rodas com a maior rapidez possivel.

Com o manual do usuario em maos, possibilitara ao usuario da cadeira de rodas e o profissional da area
compreender o manuseio da cadeira de rodas.

Nosso objetivo é lhe surpreender positivamente com nossos produtos.

A SMART trabalha no desenvolvimento continuo dos seus produtos, por esta razdo,
poderdo ocorrer alterages nas nossas linhas de fabricagdo no que diz respeito a forma,
tecnologia e acessorios.

Contate o seu fornecedor local e autorizado SMART se tiver duvidas sobre utilizagdo,
manuteng¢do ou seguranga da sua cadeira de rodas.

No caso de ndo existir fornecedor autorizado na sua drea ou se tiver quaisquer questdes,
contate a SMART por escrito ou por telefone (os contatos estdo indicados no final deste
manual de instrugdes).

O produto apresentado e descrito neste manual pode ndo ser exatamente igual ao seu
modelo em todos os detalhes, no entanto, todas as instrugdes que se indicam, sdo
perfeitamente aplicaveis, independentemente dessas pequenas diferencas.

Descri¢gao do modelo da cadeira de rodas:

Equipamento assistivo com rodas, tipo padrdo, para pessoas com deficiéncia fisica ou
mobilidade reduzida, com estrutura monobloco, dobravel em L, propulsdo e frenagem
manual, destinado ao deslocamento em qualquer ambiente, conduzida pelo usudrio ou
acompanhante. Possuindo as seguintes especificagdes, cadeira padrdo:

Construida em liga de aluminio aeronautico temperado;

Estrutura tipo monobloco com encosto rebativel;

Rodas traseiras de 24" com pneu inflavel semitubular;

Rodas dianteiras de 5” PU, com garfo de aluminio;

Apoio de pés tipo plataforma com ajuste de altura e angulo tibio-térsica e posigdo

horizontal.
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1. ADVERTENCIAS GERAIS

1.1. Escolha da cadeira de rodas e acessorios de seguranga:

A escolha de uma cadeira de rodas deve satisfazer as necessidades do usudrio, porém o
parecer final, referente a aspectos como, modelo, opcGes e ajustes, devera ser fornecido por
profissional da drea de terapia ocupacional. A escolha correta da sua cadeira de rodas
depende de fatores tais como:

a) Sua aptidao, forga, equilibrio e coordenagao.

b) As diferentes situagdes que vocé terd que superar no uso didrio (onde vocé vive e trabalha,
e outros lugares provaveis que vocé possa vir a usar sua cadeira de rodas).

c) A necessidade de opcionais para sua seguranga e conforto (como rodas antiqueda, cintos,
ou sistemas de assento especiais). Com o manual do usuario em mdos, possibilitard ao usuario
da cadeira de rodas e o médico terapeuta, compreender o manuseio da cadeira de rodas.

1.1.1 inspecdo no recebimento para inspecionar o contetido e identificar partes faltantes

Ao receber a cadeira de rodas, o comprador deve inspecionar o conteido da embalagem (caixa de papeldo),
pegas avulsas tais como: a estrutura, rodas traseiras, apoio de brago, paralamas, almofadas de assento.
Caso seja verificado qualquer pega faltante, o comprador deverd entrar em contato com o Fabricante ou
Distribuidor, para os devidos esclarecimentos e reposigdes de pegas faltantes.

OBSERVAGAO: Caso a embalagem esteja violada, NAO RECEBER A MERCADORIA e devolver a mesma ao
remetente.

1.2. Revise frequentemente as instrugdes deste manual:

Antes de usar esta cadeira de rodas, vocé e cada pessoa que pode vir a ajuda-lo, devem ler
este manual para ter certeza de que esta seguindo todas as instrugdes nele contidas. Revise
frequentemente as adverténcias até que elas se tornem comuns a vocé. Todas as referéncias
contidas neste manual podem ndo ser aplicdveis ao seu caso. Guarde este manual para
futuras consultas

1.3.Area de aplicagdo:

As cadeiras de rodas sdo exclusivamente para o uso pessoal de usuarios com mobilidade
reduzida.

A garantia apenas se aplica se o produto for usado nas condigdes especificadas e para os
objetivos a que se destina. A vida util estimada da cadeira de rodas é 3 (trés) anos para uma
utilizagdo normal, desde que a cadeira seja submetida a manutengdes preventivas regulares.
NAO use ou instale componentes de terceiros na sua cadeira de rodas que ndo estejam
homologados pela SMART.

A variedade de acessdrios assim como o desenho modular, significa que a cadeira de rodas
pode ser usada por pessoas que ndo possam andar ou tenham mobilidade limitada devido a:
* Paralisia cerebral e outros disturbios psicomotores;

* Perda de membros;

* Deformidade dos membros;

* LesOes articulares;

* Doengas como deficiéncias cardiacas e respiratdrias, perturbagdo do equilibrio, assim como
para idosos ainda com forga na parte superior do corpo.
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1.4. Peso:
NUNCA use esta cadeira de rodas quando o peso total exceder 100 kg. Se vocé exceder o
limite, acelerara o desgaste da sua cadeira de rodas, podendo causar dano severo ao usuario.

1.5. Conhecendo sua cadeira de rodas:
As cadeiras de rodas sdo diferentes entre si. Leve o tempo que for necessario para aprender a
usa-la.
a) Pratique. Tenha alguém lhe ajudando até conhecer os limites.
b) Esteja atento para desenvolver melhor seus préprios métodos de uso seguro.
c) NUNCA tente uma manobra nova por conta prépria, até estar seguro que poderd fazé-la
d) Saiba planejar o seu percurso com a cadeira de rodas. Conhega os perigos e aprenda a
evita-los.
1. ADVERTENCIAS GERAIS

e) Use rodas anti-tombo, (quando aplicavel) a menos que vocé esteja seguro que ndo corre
risco de cair.

f) Tenha certeza de que as rodas da cadeira giram facilmente e que todas as partes trabalham
suavemente. Atente para ruido e vibragdo em uso, (eles podem indicar baixa pressdo de pneu
ou parafusos soltos que poderdo danifica-la);

g) Conserte qualquer problema. Dirija-se a uma assisténcia técnica autorizada, para que
receba auxilio, na identificagdo e corre¢do do problema;

h) Confira os eixos de fixagdo rapida e observe o travamento das rodas traseiras. Elas ndo
podem se soltar depois de encaixadas;

i) Consulte seu revendedor autorizado antes de modificar ou ajustar a sua cadeira de rodas;
j) Modificagdes sem autorizagdo e uso de acessérios NAO AUTORIZADOS PELO FABRICANTE
ANULAM a garantia e podem causar danos em relagdo a sua SEGURANCA.

1.6 Condigées Ambientais:

O contato com a agua ou com umidade em excesso pode fazer sua cadeira de rodas oxidar.

Isso influencia no desempenho dela.

a)  NAO use sua cadeira de rodas na chuva, na piscina ou local com dgua. A estrutura e outras partes
ndo foram desenvolvidas para essa aplicagdo;

b)  Na ocorréncia da cadeira de rodas ficar exposta a dgua, seque-a de imediato.

c¢) N&o deixar a sua cadeira de rodas no porta malas de veiculos quando em area livre e ensolarada por
longos periodos de tempo (+ que 4 horas), pode ocorrer deformagdo de componentes devido ao
calor excessivo, mas especificamente camaras de ar e pneus.

1.7 Terreno:

EVITE operar sua cadeira de em terra solta, em cima de terreno com cascalho solto e NAO
utilize a cadeira de rodas na areia. O uso nessas condi¢des podera danificar os eixos e/ou
afrouxar os componentes.

1.8 Escadas Rolantes:
NAO é permitido o uso de cadeira de rodas em escadas rolantes.

1.9 Uso em transito:

Atente para o fato de que o usudrio de cadeira de rodas fica sujeito as regras de transito
quando conduzir na rua;

Quando houver penumbra, vista roupas de cores claras ou com adesivos refletivos para ser
facilmente avistado.
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1.10 Acompanhante
Tenha certeza que cada pessoa que o ajuda, leu e segue todas as adverténcias
instrucdes indicadas neste manual.

a) Trabalhe em conformidade com as orientagées do médico do usuario, enfermeira ou
terapeuta, aprenda métodos seguros conforme suas habilidades e as do usudrio da cadeira de
rodas;

b)  Conte para o usudrio o que vocé planeja fazer e explique o que vocé espera que ele faga.
Isso o deixard a vontade e reduzira o risco de um acidente;

c) Lembre para o usuario que se apoie no encosto quando vocé inclinar a cadeira de rodas
para tras;

d) Quando vocé descer um meio-fio ou Unico degrau, lentamente abaixe a cadeira de rodas
em um movimento facil. Ndo a deixe cair os ultimos centimetros ao chdo. Isso pode danifica-la
ou pode prejudicar o usuario.

2. ADVERTENCIAS COM RELAGAO A QUEDAS

OBS: Caso a cadeira de rodas e usuario seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o
mesmo deve ser o responsavel pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas.

2.1. Centro de equilibrio/gravidade:

O ajuste mais importante é a posi¢do das rodas traseiras. Quanto maior for o deslocamento das rodas traseiras
para frente, maior o risco de haver uma queda para tras.

O centro de equilibrio também é afetado por:

a) Mudanga na altura de sua cadeira, incluindo a distancia entre as rodas traseiras, a altura de
assento e angulo de assento, e angulo do encosto;

b) Mudanga em sua posi¢do de corpo, postura ou distribuicdo de peso;

¢) Subir com sua cadeira em uma rampa ou aclive;

d) Consulte seu revendedor autorizado antes de vocé modificar ou ajustar sua cadeira de
rodas. Esteja atento que vocé pode precisar fazer outras mudangas para corrigir o centro de
equilibrio;

e) Tenha alguém para ajuda-lo até que vocé saiba o centro de equilibrio ideal da sua cadeira a
fim de evitar possiveis acidentes;

f) Use o sistema de rodas antiqueda.

OBS: Caso a cadeira de rodas e usuario seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o
mesmo deve ser o responsavel pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas.

2.2. Reduza o risco de um acidente:
a) Consulte seu médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, para descobrir qual é o
melhor centro de equilibrio da cadeira de rodas, para vocé;

b)  NAOincline a cadeira de rodas sem ajuda ou assisténcia de terceiros;
c) NAO utilizar a cadeira de rodas ao trafegar em ruas, avenidas, estradas e rodovias. Trafegue
somente nas vias para pedestres (faixa de pedestre, calgadas);
d) NAO transite em pisos que estejam molhados, alagados, cobertos com gelo, neve, areia ou
bleo;
e) NAO tente transpor vias alagadas, pogas de dgua, rios, cérregos ou qualquer outro local que
possa molhar o produto;
f) NAO tente transpor obstaculos, meio-fio ou desniveis de piso, pois a cadeira de rodas pode
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tombar ou causar danos ao equipamento e ao usuario. Sempre pega auxilio para alguém
capacitado;

g)
h)
i)
i)
)

m)

NAO tente levantar a cadeira através das partes méveis e/ou removiveis;

NAO utilize os apoios para os pés como suporte para entrar ou sair da cadeira de rodas;

Este produto NAO se destina a qualquer préatica de esporte;

NUNCA retire de sua cadeira os dispositivos anti tombo (quando aplicavel);

NAO pendure bolsas, sacolas, mochilas ou qualquer outro produto nas bengalas da cadeira;
Isto pode alterar o centro de gravidade do produto e provocar seu tombamento traseiro;

Este produto destina-se ao uso individual. Portanto, NUNCA carregue outras pessoas,

animais ou criangas sentadas no colo, nos bragos da cadeira ou em qualquer outra parte da
estrutura;

2. ADVERTENCIAS COM RELAGAO A QUEDAS

n)  NUNCA utilize sua cadeira com os pneus vazios ou descalibrados, (quando aplicével);
o) NAO estacione sua cadeira em rampas, aclives ou declives
p) Consulte seu revendedor autorizado antes de vocé modificar ou ajustar sua cadeira de
rodas. Esteja atento que vocé pode precisar fazer outras mudangas para corrigir o centro de
equilibrio;
q) Tenha alguém para ajuda-lo até que vocé saiba o centro de equilibrio ideal da sua cadeira a
fim de evitar possiveis acidentes;
r) Cadeira de rodas destinada apenas para uso de locomogdo, deslocamento ou
posicionamento;
s) SEMPRE verificar as orientagdes do médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, para
utilizagdo do Tilt anterior e posterior;
t) IMPRESCINDIVEL o uso do sistema de rodas antiqueda (quando aplicavel);
u) USO OBRIGATORIO DO CINTO DE SEGURANGA, ACESSORIO ENVIADO JUNTO A
CADEIRA DE RODAS (quando aplicavel);
v) JAMAIS REALIZAR ATIVIDADES DIARIAS COMO TROCA DE FRALDAS, ROUPAS,
ESCOVAR OS DENTES ETC, DO USUARIO NA CADEIRA DE RODAS, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS
ACIDENTES;
OBS: Caso a cadeira de rodas e usuario seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o mesmo deve
ser o responsavel pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas.

1.3 Obstaculos:

Ressaltos e pavimento quebrado sdo obstaculos que podem danificar sua cadeira de rodas e
causar queda ou perda de controle.

Evite estes riscos:

a) Atente-se quanto ao perigo, olhe bem a drea a frente de sua cadeira de rodas no momento
em que a estiver utilizando;

b)  Remova ou cubra cantos vivos que existam no ambiente de circulagdo;

c) Instale uma rampa na entrada ou saida que tenha degrau;

d)  Nunca empurre ou puxe um objeto. Isso poderd impulsionar sua cadeira de rodas;

OBS: Caso a cadeira de rodas e usuario seja MONITORADO por um ACOMPANHANTE, o
mesmo deve ser o responsavel pelo controle do cadeirante e usabilidade da cadeira de rodas.
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3. ADVERTENCIAS PARA USO SEGURO
3.1. Entrar na cadeira de rodas sozinho:
a)O usuario devera encostar a cadeira de rodas em uma
parede ou mobilia estédvel;
b)Os freios da cadeira de rodas deverdo estar travados;
c)Os apoios para os pés deverdo ser rebatidos ou retirados da
cadeira de rodas;
d)Entdo, o usudrio podera sentar-se na cadeira;
e)Reposicione ou recoloque os apoios para os pés.

3. ADVERTENCIAS PARA USO SEGURO

3.2. Sair da cadeira de rodas sozinho:

a) Osfreios da cadeira de rodas deverdo estar travados;

b)  Os apoios para os pés deverdo ser rebatidos ou retirados da cadeira de rodas;
c) Com uma m3o em cada apoio de bragos, a pessoa deve dobrar-se
ligeiramente para frente a fim de que o peso do corpo fique na parte dianteira
da cadeira de rodas. Com os pés firmes no chdo, elevar-se até ficar ereto;

d) Ao ficar de pé, ndo se escore nos apoios para os pés ou a cadeira de rodas
podera se inclinar. E mais facil e seguro sair da cadeira de rodas se vocé rebater
os apoios dos pés ou se retira-los.

%
z
:
:
:
3
:

3.3. Avaliagées das condigOes e preparo do paciente:

Inicialmente, deve-se fazer uma avaliagdo das condigdes fisicas da pessoa que sera
movimentada, de sua capacidade de colaborar, bem como a observagdo da presenga de soros,
sondas e outros equipamentos instalados. Também é importante, para um planejamento
cuidadoso do procedimento, uma explicagdo, ao paciente, do modo como se pretende movélo
como pode cooperar, para onde serd encaminhado e qual o motivo da locomogdo. Vale a pena
salientar que o paciente deve ser orientado a ajudar, sempre que for possivel, que ndo deve ser
mudado rapidamente de posigao.

3.4. Preparo do ambiente e dos equipamentos:

Considerando-se que determinados aspectos ergondmicos do posto do ambiente podem

prejudicar a seguranga do usuario, tais como os procedimentos relacionados com

movimentagdo e transporte, abordam-se nessa parte, os principais cuidados que necessitam ser

observados:

. Verificar se o espago fisico é adequado para ndo restringir os movimentos;

. Examinar o local e remover os obstaculos;

. Observar a disposi¢do do mobiliario;

- Obter condigBes seguras com relagdo ao piso;

- Colocar o suporte de soro ao lado da cama, quando necessério, se aplicavel;

- Elevar ou abaixar a altura da cama, para ficar no mesmo nivel da cadeira de rodas;

- Travar as rodas da cadeira de rodas;

- Devem-se, também, utilizar equipamentos auxiliares e adaptar as condigdes do ambiente a
cada paciente em particular. Neste caso, pode ser necessario:

- Colocar barras de apoio em banheiros;
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. Elevar a altura do vaso sanitério (compensadores de altura para vasos convencionais);
. Utilizar cadeira de rodas prépria para banho ou higiene;
. Utilizar pranchas e elevadores préprios para auxilio na transferéncia.

3.5. Preparo da equipe / acompanhante do paciente:

Existem algumas orientagdes, especificamente relacionadas com os principios basicos de
mecanica corporal, que devem ser utilizadas pelo pessoal de enfermagem, acompanhante,
cuidador, fisioterapeuta, durante a manipulagdo de pacientes, para entrada e saida da cadeira
de rodas:

e Deixar os pés afastados e totalmente apoiados no chao;

e Trabalhar com seguranga e com calma;

* Manter as costas eretas;

e Usar o peso corporal como um contrapeso ao do paciente;

3. ADVERTENCIAS PARA USO SEGURO

e Utilizar movimentos sincronicos;

* Trabalhar o mais préximo possivel do corpo do paciente, que devera ser erguido ou movido;
e Usar uniforme que permita liberdade de movimentos e sapatos apropriados;

* Realizar a manipulagdo de pacientes com a ajuda de, pelo menos, duas pessoas.

3.6. Descendo um meio-fio:

Siga estes passos para ajudar um usuario de cadeira de rodas a descer um meio-fio:

a) Fique atras da cadeira de rodas;

b) Antes de aproximar-se da extremidade do meio-fio, vire a cadeira de rodas e puxe para
tras;

c) Desca cuidadosamente até que vocé esteja fora do meio-fio ou degrau;

d) Puxe a cadeira de rodas para vocé até que as rodas traseiras alcancem a extremidade do
meio-fio. Entdo permita que as rodas traseiras rolem lentamente sobre o nivel abaixo;

e) Quando as rodas traseiras estiverem seguras no nivel abaixo, incline a cadeira de rodas para
tras. Isto erguera as rodas dianteiras fora do meio-fio;

f) Mantenha a cadeira de rodas em equilibrio e dé passos pequenos para tras;

g) Vire a cadeira de rodas e suavemente abaixe as rodas dianteiras até o chdo.

3.7. Subindo o meio-fio ou tnico degrau:

Siga estes passos para ajudar um usuario de cadeira de rodas a subir um meio-fio:
a) Fique atras da cadeira de rodas;

b) Siga até o meio-fio e incline a cadeira de rodas para cima nas rodas traseiras;
Avance de forma que as rodas dianteiras subam o meio-fio;

c) Avance, enquanto encosta as rodas dianteiras no nivel superior;

d) Continue adiante até que as rodas traseiras encostem-se a face do meio-fio;

e) Erga e role as rodas traseiras ao nivel superior.

3.8. Degraus ascendentes e descendentes:

NUNCA subir escadas com este equipamento. Os degraus sdo obstdculos que podem danificar
sua cadeira de rodas e causar queda ou perda de controle.

3.9 Condigdes de temperatura e umidade para o uso da cadeira

Utilizar a temperatura de -302C a + 502C, umidade relativa de 40% a 60%.
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4. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS EM UM VEICULO

Uma cadeira de rodas fixada num veiculo ndo apresenta o nivel de seguranga equivalente ao
do sistema de seguranga do veiculo. A Smart recomenda que o usudrio transfira- se para o
assento do veiculo e use o sistema de seguranca instalado no veiculo, sempre que possivel. A
Smart reconhece que nem sempre é pratico para o usuario ser transferido e, nestas
circunstancias, quando for necessario transportar o usudrio na cadeira de rodas, os seguintes
procedimentos devem ser respeitados:

- A cadeira de rodas ocupada deve ser posicionada somente voltada para frente do veiculo e
fixada com as cintas;

- Sempre que possivel, remova e guarde todo o equipamento auxiliar da cadeira de rodas em
local seguro. Por exemplo: Rodas antiqueda, mesa e suporte.

4. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS EM UM VEICULO

Os pontos de fixagdo da cadeira de rodas, na estrutura ou componentes desta, ndo devem ser
alterados ou substituidos sem prévia consulta ao fabricante. Ndo o fazendo, o usudrio coloca
em risco a capacidade do transporte da cadeira de rodas em um veiculo.

A cadeira de rodas deve ser inspecionada por um agente autorizado Smart antes que a
mesma seja usada novamente, apds ocorrer qualquer tipo de impacto com o veiculo no qual
esteja sendo transportada a cadeira de rodas. Os cintos de seguranga do veiculo devem ser
utilizados para fixar o ocupante, tanto com o veiculo parado quanto em movimento, para
reduzir o risco de impacto na cabega e peito com os componentes do veiculo.

Deve existir um sistema de apoio para a cabega durante o transporte.

A proxima ilustragdo mostra o correto posicionamento do cinto de seguranga e do apoio
cabega.

4.1. InstrugGes para seguranga do ocupante:
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- O cinto de seguranca pélvico deve ser usado em baixo a frente da pélvis de modo que o
angulo do cinto fique dentro da zona confortével de 30 a 75 graus na horizontal. Um angulo
mais acentuado fornece maior conforto, mas nunca devera ultrapassar os 75 graus.

- O usudrio ndo devera afastar os cintos de segurancga do corpo utilizando-se de componentes
Ou partes da cadeira de rodas, tais como apoios de brago ou rodas.

- O cinto de seguranga superior do tronco deve ser instalado sobre o ombro e ao longo do
peito. Devem-se ajustar os cintos com o maior aperto possivel sem se tornar incobmodo ao
usudrio.

- Os cintos de seguranca e correias diagonais devem ser posicionados entre o assento e o
encosto, as correias pélvicas devem estar em total contato com a parte frontal do corpo
préximo da jungdo da coxa com a pélvis.

Importante: Confirme se o veiculo estd equipado para transportar um passageiro em uma
cadeira de rodas e se possui acesso adequado para o seu tipo de cadeira de rodas.

4. TRANSPORTE DA CADEIRA DE RODAS EM UM VEICULO

4.2. Recomendamos:

a) A utilizagdo de uma correia inferior para a perna, colocada ao redor dos calgos e em volta
da estrutura dianteira em torno das rodas giratdrias.

b) Que a cadeira de rodas seja fixada por um sistema de fixagdo de 4 pontos, conforme a
Norma I1SO 10542 com correias dianteiras ndo ajustaveis e correias traseiras ajustaveis,
normalmente com fixagdes de fivela e ganchos.

c) Deve existir espaco suficiente em torno da cadeira de rodas para permitir fixar, apertar, e
liberar a cadeira de rodas e cinto de seguranga do ocupante.

d) Deve-se instalar as correias de fixagdo na estrutura principal da cadeira de rodas e ndo em
quaisquer acessorios ou pegas, por exemplo, ndo em volta dos raios das rodas, dos
acionadores dos freios ou apoios dos pés.

e) As correias de fixagdo devem ser presas tdo proximo quanto possivel, a um angulo de 45
graus e apertadas com firmeza de acordo com as instrugdes do fabricante.

f) Aseguranga do usuario, durante o transporte, depende das diligéncias da pessoa que fixou
as correias de fixagdo e para as quais deve ter recebido instrugdes e/ou orientagdes
adequadas.

g) Os pontos de fixagdo da cadeira de rodas sdo a estrutura lateral dianteira interna sobre a
roda giratdria e a estrutura lateral traseira. As correias sdo fixadas em volta das estruturas
laterais na intersec¢do dos tubos da estrutura horizontal e vertical.

5.MANUTENCAO

Para fazer a manutengdo da sua cadeira, procure uma de nossas assisténcias técnicas. As informagGes

estdo disponiveis no final do manual, ou mantenha contato com o lojista, em caso de duvidas, o lojista entrara
em contato com a féabrica, e daremos suporte a vocé para garantir a qualidade e a seguranga dos servigos,
sempre que solicitar um servigo, antes do envio, ndo esqueca de higienizar o produto e embalar com saco bolha
ou papeldo.

A Cadeira possui as seguintes pegas removiveis para envio para a assisténcia técnica: Rodas traseiras, Eixos
removiveis, Garfo da rodinha dianteira, Freio, Base do pedal e Roda dianteira.

O Fabricante possui todas as pecas de reposi¢do da cadeira, mesmo ap6s o vencimento da Garantia.
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a) Inspecione e mantenha sua cadeira de rodas conforme o quadro de manutengéo;

b) Ao descobrir problemas procure a assisténcia técnica autorizada, conserte-o antes do uso;
c) Leve sua cadeira de rodas semestralmente a um revendedor autorizado para que faga uma
inspecdo completa;

d) A prépria manutengdo melhorara o desempenho e estendera a vida util de sua cadeira de
rodas;

e) Limpe sua cadeira de rodas regularmente. Isto |he ajudara a achar partes soltas;

f) Conserte ou substitua pegas desgastadas ou quebradas antes de usar sua cadeira de rodas;
g) Proteja seu investimento. Havendo a necessidade de uma manutengdo mais especifica
contate o seu revendedor autorizado.

OBSERVAGCAO: O Fabricante ndo possui manual de servicos. Toda manutengéo devera ser feita pela rede de
assisténcia técnica autorizada da SMART.

5.1. Limpeza da cadeira de rodas:
* Pintura:
a) Limpe com pano seco, pelo menos uma vez por més, as superficies pintadas;
b) Proteja a pintura . Utilize cera automotiva a cada trés meses.
* Eixos e Partes Componentes:
a) Semanalmente limpe ao redor de eixos e partes mdveis com um pano seco;
b) Esfregue para remover qualquer penugem, pd, ou sujeira, especialmente em eixos ou
partes moveis.
c) Os aros de impulsdo devem ser limpos diariamente, pois é o principal contato que temos ao
locomover a cadeira, utilizar um pano umido com alcool para a higienizagdo.
d) Ndo havendo controle esfincteriano, utilizar prote¢do impermedvel e higienizar/limpar a
cadeira de rodas.
5.MANUTENGCAO

* Estofamento e capas:
a) Nao lave em maquinas de lavar, pois pode danificar o tecido;
b) N3do utilize a maquina de secar, pois ira danificar o tecido.

5.2. Armazenamento da cadeira de rodas:

a) Guarde sua cadeira de rodas em uma area limpa e seca, pois existem partes que podem

oxidar. Guarde-a sempre em pé; Manter a temperatura de -302C a + 502C, umidade relativa de 40% a 60%.
b) Antes de usar sua cadeira de rodas, tenha certeza de seu pleno funcionamento. Inspecione

e conserte todos os artigos constantes no quadro de manutengdo;

c) Se vocé guardar sua cadeira de rodas por mais de trés meses, antes do uso pega que um

revendedor autorizado a inspecione.

5.3. Pressdo de Ar dos pneus inflaveis:

Ao receber o produto, antes de utilizar faca a calibragem dos pneus conforme indica em sua
descrigdo.

Confira ao menos uma vez por semana a pressdo de ar em pneus inflaveis. Os freios das rodas
ndo agarrardo corretamente se vocé ndo mantiver a pressdo indicada conforme indica na
descrigdo do pneu.

OBS: A calibragdo deve ser realizada de acordo com a especificagdo que consta descrito nos
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pneus. Calibrar os pneus com um aparelho ndo regulado pode resultar em uma calibragem
diferente da especificada e comprometer o desempenho da cadeira.

TIPO DE PNEU PRESSAO RECOMENDADA

Traseiro- 24" x 1.3/8

450 Kpa ou 65 PSI

Traseiro-24" x1

750 Kpa ou 108 PSI

Dianteiro 5” x 38 mm

Macica

Dianteiro 6” x 1

Macica

Confira os componentes conforme o periodo:

* TABELA PROGRAMA DE MANUTENGAO

* VERIFICACAO DE MANUTENCAO SEMANAL

Pneus

Inspecionar calibragdo dos pneus (quando aplicavel).

Sistema de freios das
rodas

Inspecione a roda, assegurando que todos os parafusos estdo apertados e que a trava
do freio estda embutida pelo menos trés mm no pneu (quando travado).

Eixos de fixagdo rapida
traseiro

Confira eixos de fixagdo rdpida realizando limpeza, lubrificagdo e verificagdo dos
travamentos.

Trava do encosto

Inspecione o funcionamento da trava do encosto se a mesma estd travando
corretamente junto a estrutura do equipamento

Cinto de seguranga

Inspecione o aperto dos parafusos que fixam o cinto de seguranga na estrutura da
cadeira de rodas. (quando aplicavel)

Inspecione o funcionamento das fivelas do cinto de seguranga e também as costuras
constantes no cinto (quando aplicavel).

14
Revis3o 01 01/03/2023




AN

Confira os componentes conforme o periodo:

Limpeza e lubrificagdo

Lubrificar eixos, corredigas, rolamentos, travas.
Limpeza geral da cadeira de rodas.
Remogéo das capas para higienizagdo (quando aplicével).

Aros de impulso

Verificar se ha arranhdes profundos ou entalhes que podem gerar rebarbas no
aluminio. Estes pontos, se ndo forem identificados, podem cortar as mdos ou os
dedos. Apertar as porcas que os ligam aos parafusos que ficam por dentro dos aros
das rodas da cadeira.

Regulagem de altura
do Pedal /
Funcionamento

Inspecione o funcionamento do pedal e aperto dos parafusos que fixam os
componentes do conjunto de altura do pedal.

Costuras

Inspecione as costuras do assento e encosto. Os tecidos se debilitardo com o uso.

* VERIFICACAO DE MANUTENCAO A CADA 3 MESES

Aperto dos parafusos

Inspecione todos os parafusos que compde na montagem de itens/conjuntos
avaliando possiveis reaperto dos mesmos. (conjuntos dianteiros, traseiros, encosto,
pedal )

Eixos de fixagdo rapida
e traseiro e buchas

Confira eixos verificando o funcionamento/acionamento e travamento das rodas.
Buchas, tenha certeza que estdo apertados. Buchas soltas danificardo a estrutura e
prejudicardo o desempenho da sua cadeira de rodas.

Rodas, pneus, aros e
raios

Inspecione as rodas avaliando aros, raios e pneus, possiveis danos que prejudicam o
bom desempenho e alinhamento da cadeira de rodas.

Trava das Rodas
antiqueda

Inspecione o funcionamento do conjunto das rodas antiquedas avaliando rodas e
travamento do conjunto quando acionado junto a estrutura da cadeira de rodas
(quando aplicavel).

Travas do apoio de
brago

Inspecione os apoios de bragos, assegurando que todos os parafusos estejam
apertados e nenhuma parte se moveu da posigcdo prefixada (quando aplicavel).

VERIFICACAO DE MANUTENGAO A CADA 6 MESES

Estrutura do encosto e
assento

Inspecione o sistema trava do encosto.

Inspecione o assento verificando os conjuntos que compde a fixagdo do assento e
tecido.

Verificar quadro / estrutura.

* VERIFICAGAO DE MANUTENGAO ANUALMENTE

Revisdo em revenda autorizada

E de extrema importancia saber respeitar os limites do produto e garantir a manutengéo
preventiva e adequada. E preciso, porque reforga a qualidade do produto e ajuda a prevenir
possiveis complicagées na satude do usuario.

15
Revisdo 01 01/03/2023




6. COMPONENTES DA CADEIRA DE RODAS

1. Encosto;

2. Assento Sanitario;

3. Conjunto freio;

4. Conjunto da roda traseira;
5. Conjunto da roda dianteira;
6. Apoio para os pés;

Todas as caracteristicas podem ndo estar disponiveis em algumas configura¢des da cadeira.
Por favor, consulte seu revendedor autorizado para maiores informagdes.
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7. MANUSEIO, MONTAGEM E REGULAGEM DA CADEIRA DE RODAS

7.1. Abrir cadeira:

a) Posicione-se lateralmente em relagdo a sua cadeira, apoie as m3os nas estruturas laterais, empurre a barra
de ligagdo até ficar rente e gire a para fixar, para desfazer é sé girar para o lado oposto e puxar a barra que
estava rente até ficar em x.

b) Puxe a bengala do encosto para trés abrindo o encosto, logo depois encaixe a parte inferior da bengala na
parte traseira superior, assim que encaixado girea torneira fixando o encosto na.

c) Puxe os apoios de brago para cima e encaixe a parte inferior dianteira na cadeira.
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7.2. Instalagdo e remogdo da roda traseira:

As rodas traseiras com eixos quick removivel. Sendo assim, as rodas

podem ser instaladas e removidas sem o uso de ferramentas.

Instalagdo da roda traseira:

a) Pressione o botdo do eixo (figura 1), no cubo da roda (figura 2) encaixe o eixo de quick na
bucha receptora (figura 3);

b) Libere o botdo para prender o eixo e certifique-se de que a roda ndo retorna depois de
encaixada.

c) Pressione o botdo do eixo de extragdo rapida, localizado no centro da roda;

d) Puxe a roda, de forma a desencaixa-la, mantendo o botdo pressionado;

7.3. Regulagem dos freios:

A Regulagem a seguir descrita se faz necessaria quando for modificado o posicionamento das
rodas traseiras, troca de pneus ou desgaste natural dos componentes.

a) Solte o parafuso Allen (detalhe na figura ). Use uma chave Allen 5mm, gire no
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sentido anti-horario e afaste o conjunto do freio ou aproxime-o da roda conforme a

Precaucées:

a) Nunca utilize o freio manual da roda traseira para tentar reduzir a velocidade ou parar sua
cadeira de rodas quando estiver em movimento. Esse procedimento podera provocar a
mudanga brusca de diregdo com risco de acidentes.

b) Mantenha as rodas traseiras freadas quando se transferir da cadeira de rodas para outro
local.

c) A baixa pressdo de um pneu traseiro pode fazer com que o freio da roda permita que ela
deslize possibilitando que a cadeira de rodas gire inesperadamente.

d) As sapatas do freio devem embutir pelo menos 3 mm no pneu quando acionadas, o que
garantird a paralisagdo total da cadeira de rodas.

* A capacidade de frenagem diminui com:

- Banda de rodagem dos pneus desgastada,

- Pressdo dos pneus demasiadamente baixa,

- Dispositivos de freios das rodas incorretamente regulados.

7.4. Encaixe do altura do pedal:

a) Pegue a parte do apoio do pedal e encaixe na parte superior na parte superior dianteira, logo depois
empurre de cima para baixo a base do pedal abrindo, para fechar é sé empurrar a base debaixo para cima e
para retirar o pedal desencaixar a parte superior da cadeira.
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b) Puxe o pedal para o lado abrindo-o, para fechar é s6 empurrar o pedal para o lado oposto

8. RESOLUCAO DE PROBLEMAS
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FALHA SOLUGCAO

-Verifique a pressdo dos pneus inflaveis. -Verifique o
- A cadeira de rodas move-se irregularmente angulo das rodas giratdrias. -Verifique se as rodas

(guinadas para um dos lados). giram facilmente (rolamentos e eixos).
- Verifique se ambas as rodas dianteiras estdo em

contato com o solo.

-Verifigue o aperto dos parafusos (se necessario
reaperte-os).

-Aplicar uma pequena quantidade de 6leo lubrificante
nas areas onde as moveis entram em contato.

- Verifique se ambas as rodas dianteiras estdo em
contato com o solo.

-Verifique a pressdo dos pneus inflaveis.

-A cadeira de rodas vibra e apresenta ruidos.

-Verifique a banda de rodagem dos pneus, se estiver
muito gasta troque-os.

- Freio n3o trava mais. -Verifique a pressdo dos pneus traseiros. -Verifique se
os dispositivos de freio estdo corretamente
regulados.

-A empresa tem todas as pegas disponiveis para

- A cadeira de rodas apresenta problema nas pegas e reposicdo mesmo apos o final da garantia;

componentes. -Na garantia é necessario preencher o formulario

solicitando troca das pegas: Rodas traseiras, Eixos
removiveis, Garfo da rodinha dianteira, Freio, Base do
pedal e Roda dianteira.

-Fora da garantia compra direto da empresa.

9. TERMO DE GARANTIA:
PRAZOS DE GARANTIA

As cadeiras de rodas fabricadas pela Smart tém prazos de garantia conforme descrito a seguir:

1-0O prazo da garantia fornecida pela Smart, Para a estrutura do quadro é de 2 (dois) anos a partir da data de
emissdo da Nota Fiscal;

2-Para pintura e tapegaria a garantia sera de 30 dias a partir da data de emissdo da Nota Fiscal;

3-Para pegas e componentes a garantia sera de 6 (seis) meses a partir da data de emissdo da Nota Fiscal; A
garantia consistird em reparos e/ou substitui¢des de pegas e componentes que apresentarem falhas ou defeitos
de fabricagdo. A decisdo sobre a substituigdo ou reparo das partes defeituosas, sera tomada segundo critérios
técnicos. A garantia ndo inclui o desgaste normal do equipamento, os defeitos ocasionados pela ndo
observagdo das normas técnicas, os servigos de manutencdo e a forma de operagdo do equipamento. Esta
garantia cobre os defeitos ocorridos em condig¢des de uso normal do equipamento, com reparo ou reposigdo
das partes inutilizadas ou danificadas, ndo estando incluidas despesas com frete, estadias ou despesas dos
técnicos para a manuteng¢do dos mesmos;

4-0 comprador tem inteiro conhecimento dos manuais padr&es fornecidos pelo vendedor e se obriga a cumprir
todos os itens relativos a conservagdo e precaugdes com seguranga prescritas nestes manuais, durante o
periodo de garantia e apds, mesmo que o equipamento ndo esteja em uso. A qualquer tempo em que o
requisitar, o comprador recebera outras copias gratuitas deste manual e das orientages nele descritas;

ATENGAO: Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra
do equipamento, este documento € indispensdvel para utilizagéo da garantia
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9. TERMO DE GARANTIA:

| - As cadeiras de rodas sdo engenhos mecanicos que exigem manutenc¢do constante e adequada,
ainda que ndo estejam em uso;

Il - A manuten¢do do equipamento demanda a utilizagdo de lubrificantes e pegas de
reposi¢cdo com caracteristicas originais e o emprego de mao de obra adequadamente
treinada e de habilitagdo comprovada;

IIl - Os equipamentos sdo fabricados para o uso nas condigdes normais de ambiente
(salvo especificado de forma diferente) e para serem movimentados pela forma prevista
para o seu uso;

IV- O equipamento deve ser utilizado de acordo com as suas caracteristicas e orientagdes
normalizadas;

V- Esta garantia serd aplicada sempre que a SMART, ou terceiros por ela indicados,
revelem satisfatoriamente através de evidencias, a existéncia do defeito reclamado.

CONDICOES PARA A EFETIVACAO DA GARANTIA

1) A montagem do produto devera ter sido corretamente executada, seguindo as

instrugdes do Manual do Usuario;

Il) Apresentagdo de Nota Fiscal de Compra sem rasuras;

1) As orientagGes quanto ao uso, manutengdo e cuidados deverdo ser devidamente

respeitadas, de acordo com as previsdes contidas neste Manual;

IV) Pegas substituidas e reparos feitos no periodo de garantia ndo acarretam sua

prorrogacdo, sendo que esta tera validade sempre a partir da data de aquisicdo do

produto devidamente identificado pela Nota Fiscal de Compra;

V) Quando for constatado problema, o cliente deverd imediatamente entrar em contato com a assisténcia
técnica mais préxima para solicitagdo da garantia.

A GARANTIA NAO ASSEGURA:

Os defeitos ou desgastes anormais ndo decorram especificamente de defeitos de fabricagdo e/ou montagem,
ou ainda:

1- Decorram de negligéncia, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendagdes da
Smart.

2-Auséncia de manutengdo recomendada, equipamento ou parte dele modificado ou impropriamente
manuseado;

3- Equipamento danificado atingido por acidente;

4- Manutengdo fora das caracteristicas da manutengdo original recomendada neste manual;

5- Utilizagdo de pegas ndo originais;

6- Condigdes anormais de ambiente tais como; temperatura excessiva, excesso de umidade, poeira, gases, sol
direto, chuvas e enchentes;

7- Se parte ou a totalidade dos materiais, ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a agdo danosa
de intempéries dai advindo danos ao equipamento de forma que se torne impréprio para uso seguro. No caso
da cadeira de rodas passar por processo de adequagdo postural ela perdera sua garantia, conforme as seguintes
situagdes:

a) Quando ocorrer alteragdo da estrutura da cadeira de rodas;

b) Quando o peso do usuario, adicionado ao peso do componente alterado, ultrapassar o peso maximo
garantido pela estrutura da cadeira de rodas;

c) Quando ocorrer alteragdo do centro de gravidade que afete a estabilidade da cadeira de rodas.
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10. DESCARTE DO PRODUTO

Este equipamento assim como seus acessorios contém diversos materiais, como pléstico,
metais, borrachas, etc., existem riscos de contaminagdo ao meio ambiente associados a
eliminagdo deste equipamento e seus acessorios ao final de suas vidas Uteis. A SMART

orienta que o descarte definitivo do equipamento ao final de sua via util, bem como de partes
ou pecas substituidas ao longo de sua utilizagdo, ndo seja feito em lixo comum, pois alguns
materiais demoram a se decompor e podem causar prejuizos ao meio ambiente. Descarte-o
em local apropriado ou encaminhe para rede de Postos Autorizados de Assisténcia Técnica ou
a Fabrica. Contate o distribuidor local para obter informag&es sobre normas e leis relativas a
eliminagdo de residuos elétricos, equipamentos eletrénicos e seus acessorios.

Observagdo: Fica por conta do cliente qualquer despesa referente ao envio e/ou transporte
até a Rede de Postos Autorizados de Assisténcia Técnica ou a Fabrica.

11. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

Loja do Cadeirante: SIBS QD. 02 LT. 02, Conjunto C, Loja 02 : Nucleo Bandeirante - Cidade:
BRASILIA-: Distrito Federal CEP:71736 203 —61 30126676

FJG de Carvalho Ortopedia: Rua Floriano Peixoto, 1540 Jose Bonifacio — Fortaleza — CE
CEP: 60025-131  Contato: (85) 3223-2807

Linha Move: Rua. Doutor José Oria 673 Planalto — Sdo Bernardo do Campo —SP
CEP:098890-030  Contato: (11) 4390-7322

Mobility Rio: Av. das Américas, 3301 — bloco 02 loja 107 —Barra da Tijuca — RJ
CEP:22631-004  Contato: (11) 93942-9090 / (21) 3199-2005

Orto Menin: Rua camdes 423, loja 01 Alto da XV — Curitiba — PR

CEP: 80050-290 Contato: (41) 3363-3526

Ortopedia Ortorio: Av. Prudente de Morais, 5142 Lagoa Nova — Natal — RN

CEP: 59063-200 Contato: (84) 99134-9247

Rampini Com. De Produtos Ortopédicos: Rua Blumenau 178, SI 5 América — Joinville — SC
CEP: 89204-248 Contato: (47) 3422-0235

Smart Industria e Comércio de Produtos para Reabilitagdo e Ortopedia Ltda — Me

Av. Ville, N2 979, Q.38, LT. 03, Bairro: Jd. Madri.| Goidnia-Goias - GO

CEP 74369-262 Contato: +55 (62) 9.9346-2807| +55 (62) 9.9243-0610

Tocando a Vida Cadeira de Rodas: Av.Marechal Mascarenhas de Moraes, 4008 — Recife - PE
CEP:51170-000  Contato: (81) 98828-0100

RESPONSAVEL TECNICO: CELHO MORETI CASTILHO — CREA — 101284937-6
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